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Contenido del embalaje/ material: 
Juego desechable estéril que contiene los productos: 
SDS2.2 Implante dental (SDS2.2 Dental Implant) /cerámica de óxido de zirconio TZP-A 
SDS2.2 Herramienta introductora (SDS2.2 Insertion tool) /acero inoxidable 
SDS2.2 Tornillo de fijación (SDS2.2 Cover Screw) /polieteretercetona (PEEK) 
 

 Todos los productos incluidos en el volumen de suministro son desechables y no están diseñados para 
ser reutilizados! 
 
Uso previsto:  
Los implantes dentales SDS han sido diseñados para sustituir artificialmente la raíz del diente en el maxilar humano. 
Sirven como punto de fijación para las prótesis dentales. Son productos implantables de uso permanente. No son 
aptos para ser reutilizados después de una sola aplicación. 
Las herramientas de inserción SDS de un solo uso son instrumentos estériles de un solo uso que se entregan con el 
implante dental SDS para insertar los implantes dentales SDS en el hueso maxilar. Pueden manejarse manualmente 
o con el contra-ángulo quirúrgico y no son aptos para ser reutilizados después de un solo uso.		
Los tornillos de cierre SDS son componentes protésicos prefabricados. Se conectan a los implantes dentales SDS y 
protegen el implante durante la fase de cicatrización por un período de hasta 180 días. No son aptos para ser 
reutilizados después de una sola aplicación. 
 
Descripción del producto:  
Los SDS2.2 Dental Implants son un sistema de implantes para suministrar a la mandíbula humana una raíz de diente 
de reemplazo artificial. Los implantes están hechos de cerámica de óxido de circonio TZP-A (policristal de circonio 
tetragonal) elaborada según la norma ISO 13356. Los SDS2.2 Dental Implants sirven como punto de fijación para la 
restauración protésica y también son adecuados para pacientes con intolerancia a los metales. 
La SDS1.2_ITscrewST_single-use de un solo uso ya está instalada en los implantes. Esto permite tanto la extracción 
sin contacto del SDS2.2 Dental Implant del envase estéril como la inserción en el orificio de perforación preparado.  
Los pernos de perforación se preparan con el juego de instrumentos SDS para implantología de acuerdo con los 
protocolos de perforación de SDS (véanse las instrucciones de uso y los protocolos de perforación que se entregan 
por separado).  
La unidad de embalaje también incluye el SDS2.2 Cover Screw que protege la interfaz del SDS2.2 Dental Implant 
durante la fase de cicatrización durante un máximo de 180 días.  
El sistema de implante dental SDS2.2 también incluye varios SDS2.2 standard implant posts y tornillos estándar para 
fijar los pilares estándar durante la cementación. Tras la inserción de los pilares estándar, éstos permiten la 
cementación de las restauraciones protésicas. 
Los SDS2.2 implantes pueden cicatrizar transgingivalmente sin una restauración provisional o, si la estabilidad 
primaria conseguida es adecuada para la carga funcional correspondiente, pueden restaurarse inmediatamente con 
una restauración provisional.  
Se recomienda una fase de cicatrización de 3 meses para huesos en buen estado y de 6 meses para huesos 
esponjosos. 
 
Variantes de los productos: 
Los SDS2.2 Dental Implants están disponibles en 3 variantes diferentes en cuanto al hombro del implante: 
 
 

 

 
   

                    * 
SDS2.2_xxxx 
 
 

 

SDS2.2_xxxx-ov SDS2.2_xxxx-ba 

(hombro 
estándar) 

(hombro ovalado) (hombro con saliente) 
* no disponible en 
EE. UU. 
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El diferente diseño de los hombros de los implantes permite su inserción en espacios interdentales de diferentes 
dimensiones. La técnica quirúrgica utilizada en cada caso no difiere. 
 
Indicaciones: 
Los SDS2.2 Dental Implants se utilizan para anclar la restauración protésica. Son adecuados para la cicatrización 
transgingival y pueden ser restaurados inmediatamente con una buena estabilidad primaria y una carga oclusal 
adecuada. 
 
• Son indicados para implantes conectados por puente o férula 
• El SDS2.2_38xx se comercializa exclusivamente como implante monodental para incisivos superiores laterales e 

inferiores, así como para premolares e implantes ferulizados 
• Los SDS2.2_46xx/SDS2.2_54xx están aprobados como implantes monodentales para dientes anteriores, caninos, 

premolares y molares y para restauraciones de puentes 
• Los SDS2.2_7011 son aptos para los molares (por ejemplo, para las raíces primarias) 
• Los SDS2.2 Dental Implants deben insertarse a nivel de tejido 
 
Contraindicaciones: 
Las afecciones preexistentes o un mal estado de salud general pueden limitar la posibilidad de colocar implantes 
quirúrgicos. El bruxismo y la insuficiente calidad o cantidad del hueso requieren medidas especiales para garantizar 
el éxito del tratamiento. Los implantes dentales SDS no son adecuados para las indicaciones en las que existe un 
riesgo de momentos de flexión excesivos (puentes con más de un póntico, coronas o puentes con colgante). 
 
• Los implantes de pequeño diámetro y los pilares estándar angulados no se recomiendan para la región posterior 
• Los SDS2.2 Dental Implants no están aprobados para ser colocados a nivel del hueso 
• Los SDS 2.2_38xx no están aprobados para los incisivos centrales superiores, caninos y molares 
• Los SDS2.2_38xx no están aprobados para restauraciones de puentes 
• Huesos no completamente curados (osteítis residual/NICO) 
• Problemas graves de salud general del paciente 
• Bruxismo 
• Periodontitis no tratada, absceso no tratado o focos óseos 
• Longitud de la corona más larga que la sección de la rosca osteointegrada 
• Puentes o coronas colgantes (mesial o distal) 
• Ancho del póntico entre dos pilares mayor que el ancho de un premolar 
• Conexión de un diente natural con un implante 
• Imposibilidad de adoptar medidas de protección seguras o falta de cumplimiento por parte del paciente 
 
El paciente debe ser informado sobre los riesgos y efectos secundarios, así como sobre las complicaciones y las 
precauciones necesarias en relación con los SDS2.2 Dental Implants. Las condiciones anatómicas y médicas 
generales pueden influir negativamente en el rendimiento de los Implantes dentales. 
 
Factores de riesgo conocidos: 
• Mala calidad del hueso 
• Mala higiene bucal 
• Enfermedades tales como trastornos sanguíneos o desequilibrios hormonales no controlados 
• Abuso de alcohol o drogas 
• Consumo excesivo de nicotina 
• Estrés durante la fase de curación 
 
Efectos secundarios/posibles reacciones adversas: 
• Dolor, hinchazón, infección de los tejidos blandos y duros 
• Disestesia o parestesia 
• Falta de osteointegración 
• Pérdida de la osteointegración 
• Defectos óseos que requieren aumento de hueso 
• Perforación del seno maxilar, base de la mandíbula, suelo de la boca o nervio alveolar inferior 
• Daños en los dientes adyacentes o las raíces de los dientes 
• Pérdida excesiva de hueso que puede requerir una intervención quirúrgica 
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• Problemas estéticos 
• Fractura del implante 
 
Los incidentes graves relacionados con el producto deben notificarse inmediatamente al fabricante, así como a la 
autoridad nacional competente. 
 
Preparación:  
Toda implantación debe ir precedida de una evaluación intensiva de la cavidad bucal. Deben tomarse y evaluarse 
radiografías adecuadas para evaluar las estructuras óseas (OPG/TVP/TC). A la hora de seleccionar el implante, 
deben tenerse en cuenta tanto las fuerzas masticatorias fisiológicas esperadas como los hábitos parafuncionales 
existentes. 
 
Aplicación:  
Los SDS2.2 Dental Implants se extraen del embalaje estéril sin contacto mediante la herramienta de inserción 
desechable ya atornillada y se introducen en el orificio perforado preparado. Se insertan manualmente, utilizando la 
carraca de torsión (SDStw) o mecánicamente utilizando la herramienta de inserción del adaptador ISO (SDS_ITISO-
ST) con un par de torsión máximo de 35 Ncm en la mandíbula. Los implantes cicatrizan transgingivalmente en el 
hueso maxilar. 
Tras la inserción correcta del implante en el orificio perforado, se retira la herramienta de inserción desechable. Con 
el destornillador SDS se introduce el tornillo de cierre SDS y se aprieta a mano (máx. 5 Ncm). 
Tras la cicatrización, se retira el tornillo de cierre y se cementa el pilar estándar SDS seleccionado individualmente. 
Es obligatorio atornillar el pilar estándar durante la cementación con un tornillo estándar SDS para garantizar la 
fijación del pilar en su posición final. SDS recomienda la cementación con Ketac TM CFM Automix (¡siga las 
instrucciones de uso del fabricante!). Después de la inserción, los pilares estándar permiten la restauración protésica. 

 Tenga en cuenta también las instrucciones de uso separadas para los SDS2.2 standard implant posts y 
los tornillos estándar SDS, así como la información sobre la cementación en el Manual del Usuario 
 
Deben seguirse los procedimientos quirúrgicos habituales. Las técnicas quirúrgicas incorrectas pueden provocar el 
fracaso del implante, la pérdida del hueso de soporte u otros efectos secundarios. 
 
Usuarios indicados para la aplicación del producto: 
Los usuarios a los que va dirigido son profesionales de la odontología que han recibido la formación necesaria sobre 
el producto y su aplicación por parte de SDS Swiss Dental Solutions. Los productos SDS no pueden adquirirse sin la 
prueba de la capacitación requerida para el producto. 
Los productos solo pueden utilizarse en clínicas y consultorios dentales con las condiciones ambientales asociadas 
en cuanto a limpieza y esterilidad. 
La selección del implante es responsabilidad del usuario tras un examen intensivo de la cavidad bucal y la evaluación 
de las radiografías adecuadas para valorar las estructuras óseas (OPG/TVP/TC). A la hora de seleccionar el 
implante, deben tenerse en cuenta tanto las fuerzas masticatorias fisiológicas esperadas como los hábitos 
parafuncionales existentes. 
 
Combinación con otros productos:  
Los productos están destinados exclusivamente a su uso dentro del sistema de Swiss Dental Solutions (SDS), no 
está previsto su uso en combinación con otros sistemas de implantes, a menos que éstos estén explícitamente 
aprobados por SDS. 
 

 Advertencias: 
• Es responsabilidad del usuario comprobar que el embalaje y el implante están intactos antes de su uso y debe 

asegurarse de que los implantes se utilizan y manipulan de forma adecuada y profesional. Los productos cuyo 
envase primario o precinto esté dañado no deben utilizarse. 

• Los productos no deben utilizarse después de la fecha de caducidad. 
• Si el implante se carga más allá de su capacidad funcional, puede producirse una pérdida excesiva de hueso o una 

fractura del implante. 
• Cuando se utilizan por vía intraoral, los productos SDS deben asegurarse generalmente contra la aspiración o la 

ingestión. 
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• Para las aplicaciones láser, el profesional debe seguir las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo. 
• Al manipular los implantes, se deben observar las normas de asepsia correspondientes. El implante no debe entrar 

en contacto con objetos que puedan dañarlo. 
 

Información sobre seguridad en resonancias magnéticas (RM):  
No se ha investigado la seguridad e idoneidad de los SDS2.2 Dental Implants en un entorno de resonancia 
magnética. No han sido sometidos a pruebas de calentamiento, migración o anomalías visuales (artefactos) de la 
imagen en un entorno de resonancia magnética. Se desconoce la seguridad del sistema de implante SDS2.2 en 
cuanto a la resonancia magnética. El examen de resonancia magnética de un paciente con un implante de este tipo 
puede provocar lesiones en el paciente. 
 
Almacenamiento y manipulación:  
Los implantes SDS se suministran envasados de forma estéril y deben almacenarse en su embalaje original según 
las condiciones indicadas en el etiquetado. El transporte interno debe estar protegido de impactos externos como 
golpes, caídas o choques. En caso de que el embalaje interno esté húmedo, dañado o abierto total o parcialmente, el 
implante no debe utilizarse. 
 
Limpieza y desinfección: 

 Los implantes SDS se suministran estériles y están destinados a un solo uso, ¡no deben reutilizarse! Los 
implantes SDS no deben ser reesterilizados o desinfectados bajo ninguna circunstancia por razones higiénicas, 
técnicas y de calidad del producto. 
 
Eliminación:  
Para la eliminación de los implantes SDS, el material de embalaje, así como los accesorios, se deben observar los 
requisitos generales para la eliminación de productos sanitarios. 
 
Información complementaria sobre el tallado de los implantes SDS2.2: 
• El hombro del implante SDS2.2 no debe ser preparado antes de la inserción del implante. 
• Si es necesario, SDS recomienda la preparación del hombro del implante SDS2.2 después de la osteointegración 

final del implante y antes de la toma de impresión 
• El implante SDS2.2_38xx no debe ser tallado 
• Los implantes SDS2.2_46xx/ SDS2.2_54xx sólo pueden prepararse en la zona del hombro del implante en el área 

visible y de forma estética para adaptarlos de forma óptima al curso de la encía. 
• El diámetro exterior del hombro del implante puede reducirse un máximo de 0,5 mm. La expansión circular no 

puede superar los 5 mm y el hombro del implante puede reducirse horizontalmente un máximo de 3 mm. 
 

 
 
Extensión máxima de la zona a preparar 
 
Deben respetarse las siguientes normas de preparación: 
• Instrumentos de esmerilado desechables, estériles y con recubrimiento de diamante, tamaño de grano 46 µm (anillo 

rojo). 
• Chorro de enfriamiento por pulverización no inferior a 50 ml/min. 
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• Observe las indicaciones del fabricante del abrasivo en cuanto a la velocidad máxima (atención: observe la relación 
de transmisión de su contra-ángulo). 

• Presión de aplicación a través del instrumento giratorio máx. 20 N. 
 

 Garantía: 
Los productos SDS solo pueden utilizarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El 
usuario es responsable de garantizar que el producto se utilice de la forma prevista y también debe comprobar que el 
producto es adecuado para la situación particular del paciente. Los implantes de SDS solo deben ser reabastecidos 
con productos de SDS o con productos aprobados por SDS. La garantía de SDS queda anulada si se utilizan 
productos de terceros que no hayan sido aprobados por SDS. 
Queda excluida la responsabilidad por los productos que hayan sido modificados con respecto al original, que hayan 
sido objeto de apropiación indebida o que hayan sido manipulados o utilizados de forma incorrecta. 
 
Extracción del SDS2.2 Dental Implant del embalaje: 

 El implante dental estéril solo debe sacarse del embalaje inmediatamente antes de su colocación. Tras abrir el 
envase estéril, el implante debe extraerse e insertarse inmediatamente. En ninguna circunstancia debe colocarse o 
almacenarse temporalmente en el área estéril o en la bandeja quirúrgica o en cualquier otro lugar. Nunca se debe 
tocar el implante. Si el implante se toca accidentalmente, no es estéril y debe desecharse. 
 

 
Fig. 1: El asistente no esterilizado abre el envase primario del SDS2.2 Dental Implant en la zona no estéril y retira el 
blíster estéril de la caja, el dentista verifica el tipo de implante mediante la comprobación de la etiqueta. 
 

 
Fig. 2: El asistente no esterilizado abre la tapa del blíster sellado sin tocar la superficie interior estéril del blíster ni el 
borde del sello. 
 

 
Fig. 3: El asistente no esterilizado presenta la ampolla abierta al profesional sin tocar la superficie interior estéril de la 
ampolla ni el borde de sellado. 
 

 
Fig. 4: El dentista (esterilizado) agarra la ampolla estéril con el implante montado con los dedos pulgar e índice sin 
tocar la superficie exterior de la ampolla. 
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Fig. 5: El dentista retira el inserto del blíster levantando primero la parte anterior con la herramienta de inserción de 
un solo uso y el implante. 
 

 
Fig. 6: El dentista gira el lado con el implante hacia arriba. 
 

 
Fig. 7: El dentista agarra la herramienta de inserción de un solo uso con el pulgar y el índice de la otra mano 
 

 
Fig. 8: El dentista retira la herramienta de inserción de un solo uso con el implante montado del inserto girando el 
implante hacia abajo y retirándolo cuidadosamente del clip de retención sin tocar el inserto con el implante. 
 

 
Fig. 9: El dentista retira la herramienta de inserción de un solo uso con el implante montado del inserto girando el 
implante hacia abajo y retirándolo cuidadosamente del clip de retención sin tocar el inserto con el implante. 
 

 
Fig. 10: Herramienta de inserción de un solo uso con el implante montado listo para su inserción inmediata en el 
orificio perforado. El implante no debe ser rectificado antes de la inserción en el orificio perforado y el cierre adecuado 
de la herida. Deben respetarse las normas de preparación de la FDS. 
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 Tras la inserción del implante dental, el retirador de la herramienta de inserción SDS está disponible para ayudar 
a soltar la herramienta de inserción del implante dental (véanse instrucciones de uso a parte "Retirador de la 
herramienta de inserción SDS"). 
 
Símbolos gráficos: 

 Número de artículo 
 Número de lote 

 Producto médico 
 Observar las instrucciones de uso 
 Esterilizado por radiación 
 Sistema de barrera estéril única 

 No reutilizar 
 Atención 
 No reesterilizar 

 No utilizar si el embalaje está dañado 
 Almacenar en un lugar seco 

Uso médico exclusivo 
(Rx only) Suministro solo a personas autorizadas 

 Utilizable hasta 
 fecha de producción 
 Temperatura límite de almacenamiento 

0483 Marcado CE con el número del organismo notificado 
 Proteger de la luz solar 
 Fabricante 
 Representante autorizado en la Comunidad Europea 

 
Hasta que el módulo EUDAMED correspondiente esté disponible en su totalidad, el informe del resumen de 
seguridad y funcionamiento clínico (SSCP) está disponible para su revisión en www.swissdentalsolutions.com (sujeto 
a la autorización por parte del organismo notificado). 
 
Para obtener asistencia técnica e información adicional sobre el producto, póngase en contacto con: 
 

  SDS Swiss Dental Solutions AG 
             Konstanzerstr. 11 
             CH-8280 Kreuzlingen 
            www.swissdentalsolutions.com 
 
 

 SDS Deutschland GmbH 
             Bücklestr. 5a 
             D-78467 Konstanz 
 


